
MOA ｼﾘｰｽﾞ出力画面の説明 

1) 配向ﾊﾟﾀｰﾝ測定画面 
 

  

 

2) 誘電率ﾊﾟﾀｰﾝ測定画面 

 
  

0°

MOR_c を算出するときの基準厚さ 

サンプル名 

試料厚さ 

測定周波数 

配向角 

MOR 値、異方性の程度を表す指標 

MOR 値を基準厚さ相当に変換した値

配向角と直交する方向の誘電率 

誘電率の平均値 

配向角方向の誘電率 

試料を 1 回転したときの空洞共振器全体を

透過したﾏｲｸﾛ波強度の変化、半径が強度 

配向角 

ｻﾝﾌﾟﾙホルダーとの関係 

ｻﾝﾌﾟﾙホルダー 

試料 

誘電率 誘電損率 

ﾏｲｸﾛ波域での複屈折 

 =√ε'max－√ε'min 

最大値の方向 

最大値 

最小値 

平均値 

最大値－最小値 


