
ﾏｲｸﾛ波空洞共振器を利用してｼｰﾄ状試料の配向を評価する

分子配向計の測定原理

空洞共振器と電界分布

共振器内には一方向に振動する電界が形成される



分子配向計の測定原理

摂動法


 







V

V

dVE

dVEE
S

2
1

21

1

12

1

12

||2










r

rr

f
ff

t
cA

2

211 


)11(
2 12 QQt
cB 

i

ir
i f

f
Q




空洞共振器内に試料を入れると僅かに共振状態(共振周波数、Q値)が変化する



分子配向計の測定例

配向パターン測定

誘電率パターン測定

方位角ごとのε’とε”を測定

周波数fmでの試料一回転
中の透過ﾏｲｸﾛ波強度変化

試料1回転中の共振曲線の変化



分子配向計によるFRPの配向評価

誘電率ε’max、ε’minお
よび配向角φ0 
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